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1. Pretreatment of the restoration | Vorbehandlung der Restauration

2. Pretreatment of the preparation | Vorbehandlung der Präparation

A
dh

es
e®

 
U

ni
ve

rs
al

A
dh

es
e®

 
U

ni
ve

rs
al

Bl
ue

ph
as

e®
 S

ty
le

To
ta

l E
tc

h 
Al2O3 50 μm,  

1–1.5 bar

2. Cleaning of the 
restoration in an 
ultrasonic unit 
with ethanol
2. Reinigung in  
einer Ultraschall
einheit mit Ethanol
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3. Cementation | Befestigung
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Quarter technique
Vierteltechnik

more information 
www.cementation-navigation.com

*  per segment and  
mm composite 

*  pro Segment und 
mm Composite
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Manufacturer: 
Ivoclar Vivadent AG, 9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclarvivadent.com


